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Лабораторная работа № 2
Исследование электронного осциллографа

Цель работы - ознакомление с принципом действия и устройством электронного осциллографа, определение его основных метрологических характеристик и применение для наблюдения и измерения периодических и импульсных сигналов.

Выполнение работы:

1. Определение характеристик канала вертикального отклонения выполним, по схеме:

В качестве источника сигнала используем генератор импульсов Г5-78.

Результаты измерения занесли в ф. 1.

Форма 1
	Частота f, кГц
	1000
	3000
	10000
	30000
	100000

	Y, В
	0,62
	0,61
	0,58
	0,25
	0,06

	Y/Ymax
	1
	0,984
	0,935
	0,403
	0,097


Ymax выбираем на частоте 1000 кГц.

По полученным данным построим АЧХ:
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По АЧХ найдем полосу пропускания осциллографа:
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Переходная характеристика имеет вид:
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Время нарастания определяется по формуле:
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Отклонение измеряем по формуле:
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Результаты измерений и вычислений времени нарастания занесли в ф.2.
	Измеренное значение τн, нс
	Расчетное значение, τн, нс
	Отклонение δ, %

	28
	26,9
	3,93


Вывод: В ходе данной лабораторной работы мы ознакомились с принципом действия электронного осциллографа, определили его АЧХ, полосу пропускания, время нарастания, переходную характеристику. Получили достаточно узкую полосу пропускания и малое отклонение измеренного и расчетного значения времени нарастания.
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